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Muere un paciente tras un error en una radiografía.
Un paciente murió y otros 13 resultaron gravemente afectados por una sobredosis de
rayos X en un hospital.

El hospital Jean-Monnet ha admitido que la causa de la equivocación fue una
capacitación inadecuada de los equipos. Cuando se instalaron los aparatos, el
fabricante impartió una capacitación inicial sobre su uso.

Sin embargo, el personal explicaba a los recién llegados el funcionamiento de los
programas, que a su vez explicaban a los siguientes aprendices, y así sucesivamente.
Para mayor confusión, todos los procedimientos estaban en inglés.

Finalmente, se realizó un ajuste incorrecto por defecto que provocó que varios
pacientes recibieran sobredosis de entre el 20% y el 40%.

El paciente que falleció padecía cáncer de próstata y algunos de los otros 13
afectados han tenido que someterse a colostomías como consecuencia de los daños
sufridos en sus intestinos.
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